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Основные положения
• Представлен первый в России успешный клинический случай применения устройства iVAC 
2L (PulseCath BV, Нидерланды) при чрескожном коронарном вмешательстве у пациента высокого 
риска.
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Резюме
Чрескожные механические вспомогательные устройства левого желудоч-
ка необходимы для поддержания кровообращения во время кардиогенного 
шока и чрескожных коронарных вмешательств высокого риска. iVAC 2L 
(PulseCath BV, Нидерланды) – новое устройство, которое можно импланти-
ровать пункционно через бедренную артерию. Система iVAC 2L состоит из 
экстракорпорального мембранного насоса и катетера, который устанавлива-
ется в полость левого желудочка через аорту. Насос подключается к консоли 
внутриаортального баллонного контрпульсатора, который создает пульсиру-
ющий кровоток. В статье приведен клинический случай первого успешного 
применения в России устройства iVAC 2L при чрескожном коронарном вме-
шательстве у пациента высокого риска.
Ключевые слова Устройства поддержки левого желудочка • iVAC 2L • Чрескожное коронарное вмешательство • Ишемическая болезнь сердца
Highlights
• The study reports the first successful use of the PulseCath iVAC 2L device in Russia in a CAD 
patient with extremely high surgical risk.
Abstract
Percutaneous left ventricular assist devices are necessary to maintain blood 
circulation in patients with cardiogenic shock after high risk percutaneous coronary 
interventions. The PulseCath iVAC 2L is a new device that can be implanted 
percutaneously via the femoral artery. The device consists of an extracorporeal 
membrane pump and a catheter, which is inserted into the left ventricle through 
the aorta. The pump is connected to the console of the intra-aortic balloon 
counterpulsator generating a pulsatile blood flow. 
Keywords Mechanical circulatory assist devices • The PulseCath iVAC 2L • High risk surgical patient • Coronary artery disease • Percutaneous coronary intervention
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Список сокращений
ВАБК
ЛЖ
ЛКА
ПМЖВ
–
–
–
–
внутриаортальная баллонная контрпульсация 
левый желудочек 
левая коронарная артерия 
передняя межжелудочковая ветвь
ПКА
ЧКВ
ЧСС
–
–
–
правая коронарная артерия 
чрескожные коронарные вмешательства 
частота сердечных сокращений 
Введение
Согласно современным рекомендациям по рева-
скуляризации миокарда, больным ишемической бо-
лезнью сердца с трехсосудистым поражением коро-
нарного русла и ствола левой коронарной артерии 
(ЛКА) показано коронарное шунтирование [1]. Но 
в реальной клинической практике таким пациентам 
часто отказывают в операции в связи с выраженной 
коморбидностью, высоким риском операции, а так-
же несогласием пациента с выполнением «откры-
той» операции. Так, в Российской Федерации толь-
ко в 2017 г. выполнено 6 189 чрескожных коронар-
ных вмешательств (ЧКВ) на стволе ЛКА [2]. ЧКВ 
у этой группы пациентов сопряжены с высоким 
риском гемодинамических нарушений, что в ряде 
случаев приводит к необходимости использования 
таких систем временной поддержки гемодинамики, 
как внутриаортальная баллонная контрпульсация 
(ВАБК), TandemHeart (CardiacAssist, Inc., США), 
Impella (Abiomed, Inc., США), iVAC 2L (PulseCath 
BV, Нидерланды) [3]. 
Мы представляем первый в России клиниче-
ский случай успешного применения системы кра-
ткосрочного вспомогательного кровообращения 
iVAC 2L при чрескожном коронарном вмешатель-
стве высокого риска.
Клинический случай
Мужчина, 62 лет, с жалобами на давящие боли 
за грудиной при ходьбе на расстояние до 100 м, 
длящиеся несколько минут, купирующиеся в покое. 
В 2016 г. госпитализирован по месту жительства с 
диагнозом «острый инфаркт миокарда с подъе-
мом сегмента ST нижней стенки левого желудоч-
ка (ЛЖ)». Экстренно выполнены реканализация и 
стентирование огибающей ветви ЛКА стентом без 
лекарственного покрытия. 
В конце 2017 г. состояние пациента ухудшилось: 
усилились стенокардия и одышка, в связи с чем в 
ноябре 2018 г. пациент обратился в ФГБУ «НМИЦ 
хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава Рос-
сии. В НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского 
больному выполнена коронарография, по результа-
там которой выявлены: правый тип кровоснабже-
ния миокарда, стеноз терминального отдела ство-
ла ЛКА 60%, стеноз устья и проксимальной трети 
передней межжелудочковой ветви (ПМЖВ) 80%. 
Ранее имплантированный стент в проксимальной 
трети огибающей ветви окклюзирован. Окклюзия 
правой коронарной артерии (ПКА) в средней трети. 
По результатам эхокардиографии определены 
акинезия и гипокинезия нижней стенки ЛЖ. Каль-
циноз аортального клапана с максимальным гради-
ентом давления 22 мм рт. ст. Митральная регурги-
тация 2,5 ст. Трикуспидальная регургитация 1,5 ст. 
Фракция выброса левого желудочка 39%. Расшире-
ние восходящей аорты до 39 мм.
На консилиуме «сердечной» команды пациенту 
отказано в выполнении коронарного шунтирования 
из-за высокого риска, принято решение провести 
реваскуляризацию миокарда в виде одномомент-
ного стентирования трех коронарных артерий при 
поддержке кровообращения устройством iVAC 2L.
15 ноября 2018 г. под местной анестезией одно-
временно пунктированы и катетеризированы об-
щая бедренная и лучевая артерии справа. В общую 
бедренную артерию установлен трансфемораль-
ный интродьюсер 7F (Cordis, США), поочередно 
введены две системы Рerclose ProGlide (Abbott, 
США) по проводнику 0,035'', интродьюсер в пра-
вой бедренной артерии заменен на интродьюсер 
18F (Terumo, Япония). По стандартному проводни-
ку 0,035'' диагностический катетер Radifocus AL2 
5F (Terumo, Япония) заведен в восходящую аорту. 
Гидрофильный проводник 0,035'' при помощи ди-
агностического катетера Radifocus AL2 5F прове-
ден в полость ЛЖ. При помощи диагностическо-
го катетера Radifocus Pigtail 5F (Terumo, Япония) 
гидрофильный проводник заменен на жесткий 
проводник Confida Brecker (Medtronic, Ирландия), 
последний уложен по большой кривизне выводно-
го тракта к верхушке ЛЖ. Далее через аортальный 
клапан в полость ЛЖ проведено устройство вспо-
могательного кровообращения PulseCath iVAC 2L, 
выполнены соединение с консолью контрпульса-
тора, профилактика воздушной эмболии и начато 
вспомогательное кровообращение (рис. 1). 
В лучевую артерию установлен интродьюсер 
6F. Интраартериально введено 10 000 ЕД гепари-
на. Гайд-катетером Launcher AL2 6F (Medtronic, 
Ирландия) катетеризирована ПКА. Выполнена ре-
канализация ПКА с использованием коронарного 
проводника Pilot 50 0,014'' (Abbott, США). Выпол-
нена транслюминальная баллонная ангиопласти-
ка места реканализованной окклюзии баллоном 
Sprinter Legend 2,0 × 15 мм (16 атм) (Medtronic, 
Ирландия). 
В дистальную треть ПКА проведен, позициони-
рован и имплантирован стент c лекарственным по-
крытием Promus Element Plus 2,5 × 38 мм (16 атм) 
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(Boston Scientific, США). Далее stent-in-stent с ра-
нее имплантированным стентом в среднюю треть 
ПКА проведен, позиционирован и имплантирован 
стент с лекарственным покрытием Cre8 3,0 × 38 мм 
(14 атм) (Alvimedica, Италия) с последующей опти-
мизацией стентов баллоном 3,0 мм (18 атм). 
По данным контрольной коронарографии про-
свет ПКА восстановлен, стенты раскрыты полно-
стью, компрометации боковых ветвей, экстраваза-
ции контрастного вещества и дистальной эмболии 
нет (рис. 2). 
Далее тем же гайд-катетером Launcher AL2 6F 
катетеризирована ЛКА. Коронарный проводник 
Floppy II 0,014'' (Abbott, США) проведен в дисталь-
ную треть ПМЖВ. Выполнена реканализация ок-
клюзированной огибающей ветви с использованием 
коронарного проводника Pilot 50 0,014'', проводник 
проведен в дистальную треть огибающей ветви. 
Далее выполнена транслюминальная баллонная ан-
гиопластика средней трети огибающей ветви бал-
лонами Sprinter legend 1,5 × 20 мм (18 атм), Sprinter 
legend 2,5 × 20 мм (14 атм) (Medtronic, Ирландия).
В среднюю – проксимальную треть огибающей 
ветви проведен, позиционирован и имплантирован 
стент с лекарственным покрытием Cre8 3,0 × 46 мм 
(14 атм) (рис. 3).
Также выполнена транслюминальная баллон-
ная ангиопластика средней трети ПМЖВ баллоном 
Sprinter legend 2,5 × 20 мм (15 атм) (Medtronic, Ир-
ландия). Провести стент до средней трети ПМЖВ 
не удалось из-за выраженной кальцификации. Для 
успешного проведения стента в среднюю треть 
ПМЖВ использовалось устройство Guidezilla 6F 
(Terumo, Japan). Стент Promus Element Plus 3,5 × 
38 мм (16 атм) позиционирован и имплантирован в 
стволе ЛКА с переходом в среднюю треть ПМЖВ. 
Рисунок 2. Правая коронарная артерия до (а) и после (б) стентирования
Figure 2. The right coronary artery before (a) and after (b) PCI
Рисунок 3. Огибающая артерия до (а) и после (б) стентирования
Figure 3. The left circumflex artery before (a) and after (b) PCI
Рисунок 1. Устройство iVAC 2L в полости левого желудочка
Figure 1. PulseCath iVac 2L device positioned in the left ventricle
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При контрольной коронарографии: просветы 
огибающей ветви, ствола ЛКА – ПМЖВ восстанов-
лены, стенты полностью расправлены, компроме-
тации боковых ветвей, экстравазации контрастного 
вещества, дистальной эмболии нет (рис. 4). 
С помощью ранее установленных двух 
устройств Рerclose ProGlide в правой бедренной 
артерии выполнено чрескожное ушивание дефекта 
артерии. Проведен мануальный гемостаз и нало-
жены гемостатические давящие повязки на места 
пункций артерий.
Длительность использования устройства iVAC 
2L составила 3 ч. Среднее системное артериаль-
ное давление во время работы устройства было на 
уровне 130/80 мм рт. ст. с колебаниями от 115/75 
до 135/85 мм рт. ст. Среднее значение частоты сер-
дечных сокращений (ЧСС) составило 80 ударов в 
минуту с колебаниями от 60 до 100.
По данным контрольной эхокардиографии по-
вреждений аортального клапана не выявлено. Жид-
кости в полости перикарда нет. Пациент в течение 
суток наблюдался в условиях отделения интенсив-
ной терапии. На третьи сутки после вмешательства 
без жалоб в удовлетворительном состоянии выпи-
сан из стационара под наблюдение кардиолога по 
месту жительства.
Обсуждение
Методы временной поддержки гемодинамики
Длительное время ВАБК была единственным 
методом кратковременной поддержки кровообраще-
ния и до сих пор остается наиболее популярным во 
всем мире способом временной поддержки функции 
ЛЖ [3], несмотря на рекомендации Европейского 
общества кардиологов по реваскуляризации мио-
карда 2018 г., которые не предполагают рутинного 
использования ВАБК при кардиогенном шоке (класс 
рекомендации III, уровень доказательности B) [1]. 
Результаты исследования IABP-SHOCK II показали, 
что ВАБК не уменьшает 30-дневную летальность 
при кардиогенном шоке [4]. Эффективность ВАБК 
зависит от множества факторов: качества электро-
кардиограммы (при ЭКГ-синхронизации), наличия 
аритмии, позиции баллона, ЧСС, а также общего пе-
риферического сосудистого сопротивления [5]. 
Устройство вспомогательного кровообраще-
ния с постоянным кровотоком «левое предсер-
дие – аорта» TandemHeart
Устройство способно обеспечить постоянный 
кровоток до 5 л/мин [5, 6]. Установка TandemHeart 
требует катетеризации бедренной вены и артерии, 
а также пункции межпредсердной перегородки 
[7]. Некоторым пациентам с кардиогенным шоком 
требуется дополнительная канюля для дистальной 
перфузии конечности из-за возможной ишемии, 
обусловленной большим диаметром устройства [5, 
8]. По сравнению с ВАБК при использовании си-
стемы TandemHeart отмечается увеличение часто-
ты кровотечения из места доступа [9].
Устройство вспомогательного кровообраще-
ния с постоянным кровотоком «левый желу-
дочек – аорта» Impella 2.5 проводится через бе-
дренную артерию в ЛЖ через аортальный клапан. 
Диаметр канюли 12 Fr обеспечивает кровоток до 
2,5 л/мин [10]. В отличие от ВАБК Impella 2.5 не 
требует синхронизации с ЭКГ и эффективность 
не снижается при нарушениях ритма сердца. По 
данным крупного рандомизированного исследо-
вания PRO-TECT II, Impella демонстрирует более 
стабильную поддержку гемодинамики, чем ВАБК, 
однако частота неблагоприятных сердечно-сосуди-
стых событий (MACE) и 30-дневная летальность 
были одинаковыми [5, 11, 12].
Устройство поддержки гемодинамики с пуль-
сирующим кровотоком iVAC 2L обеспечивает сер-
дечный выброс до 2 л и устанавливается, в отличие 
от более производительных систем (iVAC 3L), через 
бедренный пункционный доступ. Система iVAC 
представляет собой вращающийся двухходовой кла-
пан, который соединяется с экстракорпоральным
Рисунок 4. Ствол левой коронарной артерии и передняя нисходящая артерия до (а) и после (б) стентирования
Figure 4. The left main and the left anterior descending coronary artery before (a) and after (b) PCI
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мембранным насосом через однопросветный ка-
тетер диаметром 17 Fr. Устройство подключается 
к насосам внутриаортального баллонного контр-
пульсатора и не требует дополнительного оборудо-
вания [13, 14].
Во время систолы кровь откачивается из ЛЖ че-
рез наконечник и просвет катетера в мембранный 
насос. Во время диастолы мембранный насос вы-
талкивает кровь в аорту, имитируя работу ЛЖ. iVAC 
2L напрямую разгружает левые отделы сердца по-
средством активного забора крови из ЛЖ. Произво-
дительность iVAC 2L зависит от ЧСС: при высокой 
частоте уменьшается время диастолы, соответствен-
но, снижаются время изгнания крови из насоса и 
его ударный объем. Наилучший эффект достигнут 
при ЧСС 70–80 уд/мин: выброс iVAC 2L составил 
в среднем 1,4 л/мин. В процессе работы устройства 
отмечено клинически значимое увеличение средне-
го артериального давления и сердечного выброса 
[15]. Значимых кровотечений и гемолиза при приме-
нении устройства iVAC 2L не выявлено [5, 13, 15]
Показания к использованию iVAC 2L: ЧКВ 
высокого риска, острый инфаркт миокарда, карди-
огенный шок, сердечная недостаточность с фрак-
цией выброса <30% [5]. 
Противопоказания к использованию iVAC 2L:
порок аортального клапана тяжелой степени, ме-
ханический протез аортального клапана, тромб в 
левом желудочке, дефект межжелудочковой пере-
городки, аневризма восходящего отдела аорты, вы-
раженная кальцификация стенки аорты, острое на-
рушение мозгового кровообращения за последние 
6 мес., диаметр бедренной артерии менее 6 мм [5].
В проспективном исследовании применения 
поддержки кровообращения iVAC 2L при чрескож-
ном коронарном вмешательстве высокого риска 
(средняя фракция выброса ЛЖ составила 30%, 
медиана оценки по шкале SYNTAX 28,5 балла) 
установить устройство удалось в 93% случаев [15]. 
Средняя продолжительность работы iVAC 2L со-
ставила 67 мин, в течение которых поддерживалась 
стабильная гемодинамика, что позволило успешно 
выполнить ЧКВ всем пациентам [5, 15].
С 2016 г. проводится международное исследо-
вание PULSE, целью которого являются сравнение 
результатов применения устройств поддержки ге-
модинамики с пульсирующим (iVAC 2L) и посто-
янным (Impella CP) кровотоком, оценка параметров 
гемодинамики, а также биохимических показате-
лей крови [5]. В настоящее время предполагается, 
что пульсирующий кровоток, в отличие от постоян-
ного, не компрометирует микроциркуляцию и уве-
личивает коронарное перфузионное давление [16].
Заключение
Пациентам с трехсосудистым поражением ко-
ронарного русла и ствола левой коронарной арте-
рии, которым отказано в выполнении коронарного 
шунтирования, возможно безопасное выполнение 
чрескожного коронарного вмешательства с исполь-
зованием систем временной поддержки гемодина-
мики, в частности iVAC 2L. 
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